
                                                                                                                                                         Prilog I                                                                                                                                                                               

PREDMET NABAVE: Nabava hematološkog analizatora 

 

TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

 

Rb. Karakteristike Zadovoljava karakteristike 
(DA/NE) 

1. Ekran osjetljiv na dodir u boji  

2. Razlučivost ekrana min. 800x480 piksela  

3. Virtualna ugrađena tipkovnica  

4. Min. 60 uzoraka na sat  

5. Min.20 parametara  

6. Min.memorija od 50.000 uzoraka  

7. QC kontrola kvalitete  

8. Kompletna KKS/DKS  za max.1 min.  

 

 

                                                                                        ZA PONUDITELJA: 

 

                                                                                        ________________________________ 

                                                                                         (ime,prezime i potpis ovlaštene osobe) 

 

 

 

_________________________        

(mjesto i datum)     


